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1 Turvallisuusohjeita MEDISANA
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TARKEITA TIETOJA!
SAILYTA NAMA OHJEET!

Lue seuraavat kdayttéohjeet huolellisesti kokonaan,
erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin kaytat laitetta ja
sdilyta ohjeet mahdollista myéhempaa kayttéa varten.
Jos annat laitteen eteenpdin, anna myos aina tama
kdayttaohje mukana.

Kuvan selitys

Tama kayttéohje kuuluu tdahan laitteeseen.

Siina on tarkeita tietoja kayttéonottoa ja kasittelya
koskien. Lue tama kayttéohje kokonaan.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

Noudata naita varoitusohjeita niin voit estaa kayttajan
mahdollisen loukkaantumisen.

HUOMIO

Noudata naita ohjeita niin voit estaa laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.

OHJE

Naista ohjeista saat hyodyllista tietoa asennusta ja
kayttoa koskien.

Laiteluokitus: Tyyppi BF

Kotelointiluokka Il

LOT-numero
Laatija

Valmistuspaivamaara
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Turvalli-
suusohjeita

Maaraystenmukainen kayttd

e MEDISANAnN inhalaattori IN 500/ IN 550 on tarkoitettu suun tai nenan
kautta annettavaa inhalaatiohoitoa varten yhdessa aerosolilaakkeiden
kanssa kaytettavaksi, ja laite on tarkoitettu yksityiskayttéon. Laitetta
saavat kayttda ainoastaan potilaat, jotka ovat perehtyneet laitteen
kayttoon yksityiskohtaisesti ja jotka kayttavat nestemaista laaketta
la&karin maarayksesta tai farmaseutin suosituksesta.

® Ennen kayttda kayttadjan on luettava tdmé kayttdohje ja ymmarrettava
sen sisalto ja laitteen kaytto.

¢ Noudata aina inhaloitavan ladkkeen pakkausselosteessa annettuja
tietoja tai laakarisi tai apteekin antamia ohjeita.

Vasta-aiheet

* MEDISANA IN 500/ IN 550 - inhalaattoria saavat kayttaa vain tajuissaan
olevat henkil6t, jotka hengittavat itsenaisesti.

e L aitetta eivat saa kayttaa henkil6t, jotka hengittdvat henkitorveen tehdyn
avanteen (trakeostomia) kautta.

» Kayta laitetta ainoastaan kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tar-
koituksenvastaisessa kaytdssa oikeus takuuseen raukeaa.

* Kaikki muu kuin tdssa ohjeessa kuvattu kaytté katsotaan vaarinkaytdksi
ja vaaralliseksi kaytoksi. Mikali laitetta kdytetdédn maaraysten vastaisesti,
vastuu laitteen turvallisesta toiminnasta on laitteen kayttajalla.

* Laitetta saa kayttaa yhdelld kertaa enintdén 20 minuuttia.

» Kéyta ainoastaan valmistajan alkuperaisia lisa- ja varaosia.

» Kéyta vain inhalaatiohoitoon soveltuvia nestemaisia laakkeitd. Ennen kuin
aloitat hoidon laitteen avulla, keskustele ladkarisi tai apteekin kanssa
kayttbajasta, annostelusta, kayttétineydesta ja lddkkeiden valinnasta.

« Al kayta sumutuksessa pelkk&a puhdasta vetté.

* Tata laitetta ei ole tarkoitus antaa sellaisten henkiléiden kayttédn (mukaan
lukien lapset), joilla on fyysisid, hermollisia tai psyykkisid ongelmia tai
joiden kokemus ja/tai tieto ei riitd laitteen kayttdon, ellei heitéd valvo heidén
turvallisuudestaan vastaava henkil6 tai tdméa henkilé kertoo heille laitteen
kaytosta.

e Lapsia tulisi pitéda silmalld sen varmistamiseksi, ettd ndma eivat leiki lait-
teella.

* Pienet osat, kuten ilmasuodatin, voidaan nielaista vahingossa. Sailyta ja
havitad kaikki pienet osat siksi lasten ulottumattomissa.

« Ala kayta tai sailyta laitetta paikoissa, joissa se altistuu myrkyllisille héy-
ryille tai haihtuville aineille.

«Ala kayta laitetta sellaisten puudutus- ja anestesia-aineseosten lahells,
jotka voivat syttya palamaan ilman tai hapen vaikutuksesta.

« Al koske laitteeseen teravilla esineilla.

* Laitteen tuuletusaukkojen @ on oltava aina vapaina. Ala sijoita laitetta
paikkaan, jossa tuuletusaukot voivat peittyd, alaké aseta laitteen paalle
esineita (kasipyyhkeita, peitteita jne.).
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« Ala koskaan peitd ilmansuodattimen suojusta 0.

« Ala tydnna esineité tai ruumiinosia (sormia jne.) laitteen sis&an.

e Laitetta ei saa kayttda kokolattiamatolla tai erittédin polyisessé ympaéris-
tossa (kuten vuoteen alapuolella).

*Sumutin ei ole tarkoitettu kaytettavaksi anestesiahengitysjarjestel-
missa tai keuhkohengitysjarjestelmissa.

« Ala koskaan kéayté laitetta kylvyssé tai suihkussa.

* Laitetta ei saa kayttaa yli 40 °C:n huoneldmpdtilassa.

* Laitetta ei saa jattaa ulos tai kosteaan ymparistdéon. Laite ei ole vesitiivis.

» Kayta ja sailyta laitetta vain paikassa, jossa se pysyy varmasti paikallaan
ja josta se ei voi pudota. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa alapuolella
olevia ihmisia ja elaimia tai rikkoa esineita.

«Ala kayta laitetta sdhkdmagneettisten suurtaajuuslahettimien laheisyy-
dessa.

« Ala koskaan kosketa verkkojohtoa mérilléa kasill4.

« Ala koskaan kayta laitetta, jos verkkojohto tai verkkopistoke on viallinen.

* Laite on varmasti taydellisesti irti virransy6tdsta vain, kun verkkopistoke
on irrotettu pistorasiasta.

* Sijoita verkkojohto niin, ettei se kulje terdvien reunojen yli, joudu puristuk-
siin ja sijaitse lAmmdnlahteiden ldhella.

*|rrota verkkopistoke heti pistorasiasta sdhkdiskuvaaran valttdmiseksi
seuraavissa tapauksissa:

- mikali kdyton aikana ilmenee hairi6ita
- jokaisen kayton jalkeen
- aina ennen puhdistusta ja hoitoa.

« Ala kierré verkkojohtoa laitteen ympiérille.

* Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan MEDISANA,
valtuutettu myymala tai muulla tavalla pateva henkilo.

*Varmista, ettd laitteen sisdan ei paase vettd. Mikali laite joutuu tésta
huolimatta kosketuksiin kosteuden kanssa, irrota verkkopistoke valitto-
masti pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

« Alz koskaan puhdista laitetta tai sumutinsarjaa juoksevan veden alla.

* Hairion sattuessa ala korjaa laitetta itse. Anna korjaukset ainoastaan
valtuutetun huoltopisteen suoritettavaksi.

*Kun sumutinséiliésséd on ladkeaerosolia, dla kuljeta sumutinta aléka
jata sita ilman valvontaa.

* Laite ei saa tarista, eikd se saa pudota maahan.

« Al3 kayta laitetta elaimilla.

« Ala koskaan kayté laitetta, mikéli olet vasynyt tai sinua pyorryttaa.

» Sairastaessasi diabetesta tai muita sairauksia tulisi ennen laitteen kayttdéa
neuvotella |&dkarisi kanssa.

* Raskaana olevien tulee huomioida tarpeelliset varotoimet ja yksiléllinen
sietokykynsa, tarvittaessa tulee neuvotella ladkarin kanssa.

* Laitetta ei saa kayttaa, jos kayttdalueella ilmenee turvotusta, palovam-
moja, tulehdusta, ihottumaa, haavoja tai herkistyneitéd kohtia.
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* Hoidon tulisi tuntua miellyttavalta. Jos tunnet kipuja tai hoito tuntuu si-
nusta epamiellyttavalta, keskeytd hoito ja neuvottele laakarisi kanssa.

Ennen kéyttéa

A\ varoITUS!

Likainen sumutin aiheuttaa infektiovaaran! Suorita tarvittavat
hygieniatoimenpiteet (kuten huolellinen kdsien pesu) aina ennen
jokaista kayttokertaa ja varmista, ettda sumutin puhdistetaan ja
desinfioidaan ennen ensimmaista kayttda ja aina jokaisen
kayttokerran jdlkeen kohdassa 4.7 Puhdistus ja hoito annettujen
ohjeiden mukaan!

* Desinfioi kaikki sumutinsarjan osat, suukappale ja maski mukaan lukien,
ennen ensimmaista kayttéa, jokaisen kayttokerran jalkeen tai kun otat
laitteen uudelleen kéayttddn pidemmaén tauon jalkeen, katso ohjeet koh-
dasta 4.1 Puhdistus ja hoito.

* Desinfioinnin jalkeen sumuttimen kaikki osat on huuhdeltava puhtaalla,
keitetyllad vedella.

 Tarkista aina ennen kaytt6a, ettd kotelo, verkkojohto, verkkopistoke, il-
maletku @ ja letkuliitintdaukot ovat vahingoittumattomat (@ / ) ja
etta laite toimii normaalisti.

* Mikali laitteessa on nakyvia vaurioita tai epailet sen olevan viallinen, in-
halaattoria ei saa kayttda. Irrota verkkopistoke valitttmasti pistorasiasta
ja ota yhteys huoltoon.

*Ennen kuin liitét laitteen virransy6ttéon, varmista, ettd arvokilvessa il-
moitettu verkkojénnite vastaa paikallista verkkojénnitettd. Ala kayta jat-
kopistorasioita tai jatkokaapeleita.

e Inhalaattorin sailiéén ei saa laittaa inhalaationestettd enempaa kuin 10
ml.

*Varmista ennen laitteen kayttéa, ettd kaikki osat on asennettu oikein.

*Varmista, ettd ilmansuodatin @ on puhdas. Mikali iimansuodattimessa
on varimuutoksia tai jos ilmansuodatin on ollut kdytéssa jo kaksi kuukaut-
ta, se on vaihdettava. Varmista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein.

« Jotta ilmaletku @) ei irtoaisi kdytén aikana, varmista, etté4 se on liitetty ti-
ukasti laitteen ja sumutinyksikdn liitdnt6ihin. Liittdmisen yhteydessa
letkua voidaan tarvittaessa hieman k&aantaa.

Kéytdn aikana

* Kaytéa jokaisen kayttdkerran yhteydessa vain tuoretta |ldékeaerosolia.

* Inhalaattorin yldosan jdahdytysaukkoja ei saa peittda missdan tapauk-
sessa P .

* Kayta sumutinta niin, ettd se on mahdollisimman pystysuorassa asen-
nossa. Ala ravista sumutinta kayton aikana.

* Kaytdn aikana kompressorin toiminta aiheuttaa varinéda ja dania. Tama
on normaalia, eikd se ole osoitus viasta.

Kéyton jalkeen
* Ala koskaan kuivaa laitetta mikroaaltouunissa tai hiustenkuivaimella.
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1 Turvallisuusohjeita / 2 Tietimisen arvoista N EDISANA

* Sdilyta laite ja sen kaikki osat vain tdysin kuivana ja tyhjané kuivassa ja
puhtaassa tilassa.

* Inhalaatiokdytdn jalkeen mahdolliset |adkeaerosolijgamat on poistettava
laitteesta. Kaikki osat on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti,
katso kohta 4.7 Puhdistus ja hoito.

«Laitteen iimaletku @ ei saa olla taittunut tai kiertynyt varastoinnin ai-
kana.

2 Tietiamisen arvoista

Sydamellinen
kiitos

2.1
Toimituksen
laajuus ja
pakkaus

2.2
Tietamisen
arvoista
inhalaatio-
hoidosta

96

Kiitoksia luottamuksesta ja sydamelliset onnentoivotukset!

Ostaessasi Ultradani-inhalaattori IN500/IN550:n olet hankkinut MEDISANA
laatutuotteen. Jotta saavuttaisit halutun tuloksen ja sinulla olisi pitk&an iloa
MEDISANA-inhalaattoristasi, suosittelemme, ettd luet seuraavat kaytt- ja
huolto-ohjeet huolellisesti lapi.

Tarkasta ensin, ettd laite on tdydellinen eikd siind ole mitd&n vaurioita.
Jos sinulla on epaéilyksia, ala ota laitetta kaytté6n vaan ldhetéd se huol-
toon. Pakkauksesta pitaa I6ytya:

® 1 MEDISANAN inhalaattori IN 500 tai IN 550, jossa on inhalaattorisarja
ja ilmaletku, 1 suukappale, 1 aikuisten nendkappale, 1 lasten nené-
kappale,

® 1 aikuisten maski ja 1 lasten maski

® 5 vaihtosuodatinta

® 2 varasulaketta (ainoastaan tuote 54530 IN 550)

® 1 Kayttdohje

Pakkauksia voidaan kéayttdd uudelleen tai ne voidaan kierrattaa takaisin
raakaainekiertoon. Havita tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella
tavalla. Mikali pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti
yhteytta tuotteen myyneeseen liikkkeeseen.

A\ varoiTUs

Huolehdi siita, etteivat pakkausmuovit joudu lasten kasiin.
On olemassa tukehtumisvaara!

Elda = hengittaa / hengittaa = elaa

Hengitysteiden tai keuhkojen sairaudet ovat usein pitkakestoisia, kivulia-
ita ja eldmaa rajottavia. Oikea-aikaiset, tehokkaat hoidot, kuten esimer-
kiksi aerosoleilla suoritettava inhalaatiohoito, voivat tukea ja auttaa nadissa
sairauksissa. Aerosoliksi kutsutaan kaasun ja hiukkasten seosta, luon-
nossa esiintyva esimerkki tdstd on sumu. Aerosoliterapiassa léékkeet
muunnetaan ilmankantavaan® muotoon (esim. sumutetaan) ja hengite-
tdan sisdan. Taman hoidon suurena etuna (esimerkiksi tablettien ottami-
sen vastakohtana) on, ettd 1ddke saatetaan suoraan sinne, missa sen
tulisi vaikuttaa (suun, nenén ja nielun kautta keuhkoihin), sen kiertamatta
muiden elinten kautta.

1. Vaikutus seuraa huomattavasti nopeammin.

2. Muille elimille ei synny mitdan (huomattavaa) vaikutusta tai
sivuvaikutusta.

3. Laakeaineen osuus on vahainen.



MEDISANA 3 Kiytts

3.1
Inhalaation
valmistelut

A varoITUS

Puhdista ja desinfioi sumutinsarja kohdassa 4.1 Puhdistus ja hoito
kuvatulla tavalla likaisten osien aiheuttamien mahdollisten
infektioiden vilttamiseksi.

Suorita myos yleiset hygieniatoimenpiteet, joihin kuuluvat muun
muassa kasien desinfiointi ja lddkkeiden hygieeninen kasittely.

1 | OHJE

Keskustele ladkarisi kanssa kestosta, annostelusta ja kayttétihey-
desta ennen terapian aloittamista. Kayttotapa tulee valita terapian
paamaarasta riippuen (esim. keuhkojen hoito = suukappaleen
kaytto tai nendn-nielun alueen hoito = naamarin kaytto).

Kysy tassa myos neuvoa laakariltasi.

1.K&anna inhalaattorin yldosaa ® vastapaivaan, ja irrota se sailiosta (B .

2.Aseta sumuttimen paa @ tukien paslle ®

3.Kaada inhalaattorin s&ilioén laakarin tai valmistajan ilmoittama maara
inhalaationestettd (vahintddn 2 ml ja enintdan 10 ml). Mikali sailiéén
paasee liikaa nestettd, tyhjennd se ja puhdista inhalaattorisarja koh-
dassa 4.1 Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.Kiinnita inhalaattorin yldosa @ kaantamalla sita sailiota @ kohden
mydtapaivaan, kunnes osa menee paikalleen.

5a.Aseta sen jalkeen joko suuosa ? tai nendosa ( €@ tai @ ) vasta-

avien liitososien B ) avulla inhalaattorin yl&osaan. Liitososan 9 pi-
dempi sivu asetetaan inhalaattorin yldosan ® ylépuolella olevien tu-
kien paalle. Lopuksi suu- €@ tai nendosa ( @ tai @ ) tyonnetaan
litoskappaleen lyhyempaan sivuun

5b.Inhalointiin voi kéyttaa joko aikuisten tai lasten maskia ( @ tai @ ).

Tahéan tarvitaan maskin liitoskappaletta toisen liitososan sijasta
Varmista, etté katkaisin @) on poiskytkettynd asennossa ("O"). Yhdista
verkkopistoke pistorasiaan. Kiinnita ilmaletkun (17) paa tiiviisti kom-
pressorin @) liitdntékohtaan. Kiinnita toinen p&é inhalaattorisarjan (P
litdntékohtaan.

1 | OHJE

- Varmista, etta kaikki osat on liitetty asianmukaisesti toisiinsa.
Letkuliitannat on liitettdva asianmukaisesti kompressorin
ilmanpoistoon ja sumutinsarjaan.

- Ala laikyta inhalaatioliuosta.

- Kiyta sumuttimen pidikettd @ sumutinsarjan tilapiiseen
varastointiin.
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MEDISANA

3.2
Inhalointi

98

Asetu mahdollisimman pystyyn asentoon.

a) Inhalaatio suukappaleella:

Sulje suukappale @ kokonaan huulillasi. Kytke laite paélle painamalla
ON/OFF-kaynnistyspainiketta € ("I"). Sumutin tuottaa ndkyvaa sumua
(aerosolia). Hengita nyt hitaasti ja syvdan suun kautta sisdén ja nenan
kautta ulos. Al4 hengita liian nopeasti sisdan. Kun haluat pitda tauon,
keskeyta lyhyesti ja poista suukappale suustasi. Ota se uudelleen suuhun
(huulet sulkevat sen tiiviisti) ja hengitd uudelleen hitaasti sisdan ja ulos.

b) Inhalaatio maskin tai nendsovittimen avulla:

Pakkauksessa on lasten maski @) , aikuisten maski @ ja nendkappale
(€D ja @), jotka voidaan yhdistaa suukappaleeseen ¢B) . Nain aerosolia
voi hengittda nenan kautta kayttden ylempia hengitysteita. Erityisesti lap-
set kokevat tdman miellyttavana.

Maski: Pida maski kevyesti nendn paalle puristettuna. Maskin on oltava
tiiviisti nenan ympérilla, mutta se ei saa kuitenkaan painaa sita.
Nenésovitin: Aseta kumpikin varsi varovasti sieraimiin ja pida niité siella
inhaloinnin ajan.

Kytke laite paalle paalle/pois-kytkimella € (eli asentoon I”). Sumutin
tuottaa ndkyvaa sumua (aerosolia). Hengitd nendn kautta sisdan hitaasti
ja syvaan. Hengita sen jalkeen hitaasti ulos jalleen.

1 | OHJE

- Pida inhalaattoriyksikk6a mahdollisimman pystysuorassa.
Vahainen vino asento ei kuitenkaan vaikuta kdytt6on haittaavasti
(vuotovarma). Jotta laite toimisi tdydella teholla, varmista inhala-
atiossa, ettet kallista laitetta mihinkdaan suuntaan enempéaa kuin
45°.

- Voit parantaa hoidon tehoa pidattamalla hengitysta lyhyesti
sisadanhengityksen jalkeen. Tama ei kuitenkaan ole tarpeen
yleisen hoitovaikutuksen kannalta. Tarkeaa on, etta pysyt
rauhallisena ja rentona samalla kun hengitat tasaisesti sisdan ja
ulos. Ald hengita liian nopeasti sisdan. Kun haluat pitaa tauon,
keskeyta lyhyesti.

A\ varoITUS

- Inhalaatiota ei suositella kdytettavaksi yli 20 minuutin ajan. Mikali
kompressoria kdytetaan tatda kauemmin, se saattaa ylikuumentua
ja altistua toimintahairidille. Kdyton jalkeen laitteen tulee antaa
jaahtya vahintaan 40 minuutin ajan.

- Al4 peita tai tuki tuuletusaukkoja ja ilmansuodatinta.
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3.3
Inhaloinnin
lopetus

4 Sekalaista

4.1
Puhdistus ja
hoito

Sammuta laite inhalaation lopettamisen jalkeen painamalla ON/OFF-paini-
ketta € ("O"), myés silloin, vaikka et olisikaan kayttanyt kaikkea inhala-
ationestetta.

Kaada loput inhalaationesteesté ulos. Alé kayta sitd enda. Puhdista laite
valittémasti jokaisen kayttdkerran jalkeen (katso myds 4.7 Puhdistus ja
hoito).

i | OHJE

- Naamaria kaytettdessa jaa nenan ja nielun limakalvoille suurempi
aerosolimaara kuin suukappaletta kaytettaessa.

- Kun suuosaa on kaytetty pitkdan, sen yhdysputkeen saattaa
muodostua pisaroita nesteesta. Talla ei kuitenkaan ole vaikutusta
laitteen toimintaan ja kdyttoon. Poista pisarat kdytoén jalkeen
pehmeilld kankaalla.

Puhdista ja desinfioi laite seuraavassa kuvatulla tavalla ennen ensim-
maista kayttda, jokaisen kayttdkerran jalkeen ja pidemman (n. neljan
viikon) kayttétauon jalkeen.

Puhdistus

1. Kytke laite pois paélta ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

2. Irrota iimaletku @) sumutinyksikdsté ja pura sumutin yksittéisosiin. Havita
mahdolliset sumutinsailidssa olevat laakejddmat. Vesistdjen suojelemi-
seksi ladkejaamia ei saa kaataa viemaériin, vaan ne on havitettdva esim.
selluloosaliinojen avulla sekajatteen joukossa.

3. Huuhtele sumutinsarjan kaikki osat lampimalla vedella (n. 40 °C) ja pie-
nelld maaralld huuhteluainetta. Huuhtele sen jalkeen kaikki osat vield
uudelleen ldmpimaélla vedelld (n. 40 °C, ei huuhteluainetta). Sumutinyksi-
kdn osat on nyt vield desinfioitava — katso kohta "Desinfiointi”.

4.Voit pyyhkia kompressorin pehmeélld, hieman kostutetulla liinalla. Al&
kayté syovyttaviad aineita, kuten hankaavia nestemadisia puhdistusaineita
tai muita puhdistusaineita, sillé ne voivat sy6vyttaa pintaa.

Desinfiointi

1.Suorita ennen sumuttimen osien desinfiointia Puhdistus-kohdassa il-
moitetut toimenpiteet.

2. Desinfiointi voidaan suorittaa alkoholilla tai tavallisilla alkoholipitoisilla
desinfiointisuihkeilla. Varmista, etta liitettaviin osiin ei jaa desinfiointiaine-
jéémia, jotta seuraava inhalointi ei vaarantuisi.

3.Anna osien kuivua taydellisesti 4-5 tuntia. Ravista sumutinyksikkéa
muutaman kerran, jotta vesipisarat irtoaisivat nopeammin.
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4.2
Suodattimen
vaihto
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A\ VvAROITUS

Varmista, etta yhdessakaan yksittdisessa osassa ei ole jadnnos-
kosteutta, ennen kuin ne kootaan jalleen yhteen. Aseta yksittaiset
osat desinfioinnin jdlkeen kuivalle, puhtaalle ja imukykyiselle
alustalle ja anna kaikkien osien kuivua taydellisesti.

lImaletkun hoito

1. Tarkasta kayton jalkeen, onko ilmaletkussa @ tiivistynytta kosteutta.

2.Irrota letku tadssa tapauksessa inhalaattorista. Pida kompressoria
kdynnissa niin kauan (ei kuitenkaan missaan tapauksessa yli 20 minu-
uttia), kunnes ilmavirta on kuivattanut kosteuden. Nain estat kosteuden
aiheuttamien epapuhtauksien syntymisen.

3. Ala puhdista letkua puhdistusaineilla tai desinfiointimenetelmilla. Letkun
voi pyyhkia ulkopuolelta mietoon saippualiuokseen kastetulla kankaalla.
Jos letku likaantuu sisapuolelta, se on vaihdettava.

Kompressorin ilmansuodatin on vaihdettava, mikali siind havaitaan
likaa (esim. varimuutoksia) tai kosteutta. llImansuodatin ©® on kuitenkin
vaihdettava vahintadn 60 paivan valein. Vaihda suodatin seuraavasti:

1. Poista suodattimen @ kansi merkityn nuolen suuntaisesti.

[ \I‘

y Tuote-nro.
54520

2. Irrota vanha suodatin esimerkiksi kayttamattéman hammastikun avulla.
3. Aseta uusi suodatin paikalleen. Laita kansi takaisin alkuperaiseen
asentoon.

A\ vARoOITUS

- Kayta ainoastaan MEDISANAN uusia alkuperdissuodattimia,
jotka soveltuvat kadytettdavaksi tassa tuotteessa.
- Suodatinta ei saa pesta.
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4.3 Kun laitetta kdytetddn huonelédmpdtilassa (25 °C) ja kun sen avulla suorite-
Kayttoika taan paivittéin 10 inhalointia, joista kukin kestda 20 minuuttia, odotettavissa
oleva kayttdika on kolme vuotta (kompressoriyksikkd). Lisdvarusteosille on
maaritetty oma kayttoika:
e Sumutinyksikk®: 100 paivaa
e Suukappale/nenasovitin: 3 kuukautta
¢ [Imaletku: 1 vuosi
® |Imansuodatin: 2 kuukautta
® Maski: 1 vuosi

4.4 . .

L. Ongelma Mahdollinen s Ratkais
Vikojen g ! i 'St
korjaus Kompressori ei toimi || Verkkopistoketta ei Kytke virta laitteesta

kaynnistyksen jalkeen |f ole yhdistetty ("O") ja yhdista
pistorasiaan kunnolla. || verkkopistoke siihen
sopivaan pis-

torasiaan. Ala kayta
jatkojohtoa tai muuta
vastaavaa. Kytke virta
laitteeseen jalleen.

Sumutus ei toimi Sumuttimen paa @ Kokoa inhalaat-
puuttuu tai sailidssa torisarja oikein. Laita
on lilan vahan inhalaattorin s&iliéon
inhalaationestetta tai || vahintdén 2 ml ja
ei ollenkaan. enintdén 10 ml

inhalaationestetta.

Héyrya muodostuu Inhalaattoriyksikkda ei || Katso kappaleessa

vain vahan tai ei ole koottu oikein tai se || 3.1 "Inhalaatioon

ollenkaan on vinossa valmistautuminen"
asennossa. annetut ohjeet.

Huomioi inhaloidessa,
ettei laite paase
kallistumaan yli 45°
missdan suunnassa.

HOyryd muodostuu liImaletkua ei ole Varmista, etta

erittdin vahan tai ei asennettu oikein, se ilmaletku on yhdistetty

ollenkaan on taittunut tai oikein kompressoriin
viallinen. ja inhalaattoriyk-

sikkéon. Sita ei saa
taittaa tai painaa.
Vaihda letku, jos se

on viallinen.
Laite kuumenee Laite on peitetty, tai Laitetta ei saa peittaa.
sitd kaytetaan yli 20 Anna laitteen jadhtya
minuutin ajan. 40 minuutin ajan.
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4.5
Sulakkeiden
vaihto
(ainoastaan
laite 54530
IN 550)

4.6
Direktiivit /
standardit

4.7
Havittamisoh-
jeita
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Kompressoriyksikké IN 550:ss& on sahkdisten komponenttien suojaamiseksi
kaksi sulaketta (tyyppi F1AL, 250V~). Varmista, etta laitetta kdytetaan aino-
astaan kappaleen 4.9 Tekniset tiedot mukaisissa sdhkokytkenndissd. Jos
sulaketta on vaihdettava, toimi seuraavalla tavalla:

1.Avaa kompressorin k&an-
topuolella oleva virtajohdon
lokeron kansi €.

2.Avaa sulakekotelo ké&an-
tamalld (esim. ruuvimeis-
selilld) ja painamalla
sulakkeiden paélla olevia
suojuksia (ks. viereinen
kuva) vastapaivaan
samanaikaisesti.

3.Vaihda vanhat sulakkeet
uusiin Samantyyppisiin ja Kompressori IN 550:n kaantépuoli
sulje kansi jalleen.

Tama inhalaatiolaite tayttaa seuraavat vaatimukset: direktiivi 93/42/ETY
(Ildakinnallisia tuotteita koskeva EY-direktiivi) ja standardi EN 13544-1:
2007 Hengityshoitolaitteet — osa 1: sumutusjérjestelmat ja niiden osat.

Sahkémagneettinen yhteensopivuus:

Laite vastaa sahkémagneettisen yhteensopivuuden normin EN 60601-
1-2 vaatimuksia. Mittaustiedot on eritelty tarkemmin erillisella liséleh-
della.

Tata laitetta ei saa havittéda talousjatteiden mukana. Jokainen kuluttaja on
velvoitettu luovuttamaan kaikki sdhkodiset tai elektroniset laitteet, sisal-
tavatpa ne haitallisia aineita tai eivat, kaupunkinsa tai liikkeen kerayspis-
teeseen, jotta laitteet voitaisiin havittdd ymparistdystavallisesti. Ota yhteytta
paikalliseen viranomaiseen tai myyjaliikkeeseen havityksen suorittamiseksi.
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4.8
Tekniset
tiedot

Nimi ja malli:

Jannitelahde:
Tehonkulutus:

Virtaama:
Maksimitayttémaara:
Hiukkaskoko:
Sumutusnopeus (minimi):
Aznenvoimakkuus:
Kompressorin kayttdpaine:
Kayttbpaine:
Kayttéolosuhteet:

Varastointiolosuhteet:

Paino n.:
Mitat n.:

Tuote-nro.:
EAN-numero:

Lisdvarusteet:

C€ 0297

MEDISANA Inhalaattori IN 500 (Tuote 54520)
MEDISANA Inhalaattori IN 550 (Tuote 54530)
230V~ 50Hz.

60 W

4 -7 l/min

10 ml

<5um

0,2 ml/Min.

<65dB

> 205 kPa

100 - 190 kPa

+10°C - +40°C, suhteellista ilmankosteutta,

ei kondensoituva < 85 %

-10°C - +40°C, suhteellista ilmankosteutta,

ei kondensoituva < 95 %

1,3 kg (Tuote 54520) / 2,0 kg (Tuote 54530)
19,5 x 13,5 x 9,2 cm (Tuote 54520)

33 x 20 x 13,8 cm (Tuote 54530)

54520 / 54530

4015588 54520 7 / 4015588 54530 6

Tuote 54525: ilimansuodatin ja sumutinyksikk®
Tuote 52526: suukappale ja nendsovitin
Tuote 52527: ilmaletku

Tuote 52528: lasten maski

Tuote 52529: aikuisten maski

Jatkuvan tuotekehittelyn myé6ta piddatamme itsellamme oikeuden
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
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5 Takuu MEDISANA
Takuu- ja Kéanny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon
korjausehdot puoleen. Jos laite tulee lahettdd huoltoon, ilmoita vika ja laheta laitteen
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mukana kopio ostokuitista.

Talldin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:

1. MEDISANA-tuotteille myénnetdan kolmen vuoden takuu myyntipdivayksesta.
Myyntipédivays tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.

2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.

3. Takuukorjaus ei pidenna takuuaikaa, ei laitteelle eikd vaihdetulle raken-
neosalle.

4. Takuun ulkopuolelle jaavat:

a.

b.

C.

d.

kaikki vahingot, jotka syntyvat asiattomasta kasittelysta, esim.
kayttdbohjeen noudattamatta jattamisesta.

Vahingot, joiden syyksi voidaan jajittda ostajan tai asiattoman kolmannen
osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.

Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai
asiakaspalveluun lahetettdessa.

Lisdosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.

5. Vastuu laitteen aiheuttamista valittémista tai valillisistéd seurausvahingoista
on myds poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyvaksytaan
takuutapaukseksi.

MMEDISANA AG

Jagenbergstralie 19

41468 NEUSS

Saksa

eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Huolto-osoite |6ytyy erillisesta liitelehtisesta.



